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 Résumé 

L'évaluation de plusieurs kits de laboratoire indiquant la présence ou l'absence de différents types de 
microorganismes a été réalisée en 1990 sur la demande du ministère de l'environnement de l'Ontario au Canada. 
Les auteurs ont choisi 2 méthodes de référence largement utilisées en microbiologie: la méthode du nombre le 
plus probable (NPP) et une technique de filtration sur membrane. Toutes les analyses ont été effectuées sur des 
échantillons d'eau. Cette étude vise à comparer l'efficacité de 4 kits du commerce par rapport aux 2 méthodes de 
référence pré-citées. Ces 4 kits sont : 

1- COLIBERT  
2- COLIQUIK 
3- HASH DISPOSABLE TEST KIT 
4- HASH VIAL 

(Le kit 1 est commercialisé par Access Analytical Systems; les kits 2, 3 et 4 sont commercialisés par Hash 
Compagny). 

COLIBERT et COLIQUIK fonctionnent selon le principe suivant : le kit contient du O-nitrophényl-b-D-
galactopyranoside.  

En présence d'une enzyme produite par les coliformes, le O-nitro phényl est libéré et donne une coloration jaune. 
Par ailleurs, la présence de 4 méthylumbelliferyl b-D glucuronide permet de mettre en évidence la présence 
d'Escherichia coli. En effet, cette bactérie produit une enzyme, b glucuronidase qui dégrade ce substrat et produit 
alors une coloration bleue observable sous une lampe à UV. 

Les tests 3 et 4 sont constitués d'un milieu contenant du lactose et du pourpre de bromocrésol. Ces kits 
contiennent aussi du 4 méthylumbelliferyl b-D glucuronide pour mettre en évidence la présence de b 
glucuronidase provenant d'E. coli. 

Pour les kits 1 et 2, les temps de réponse sont très courts (24h). Par contre, les taux de coliformes mesurés sont 
légèrement surestimés. Les kits 3 et 4 donnent des résultats plus fiables et présentent l'avantage d'être beaucoup 
moins chers. 

 


